SGZOZ/ZP.1.2019 Zamawiajgcy: Samodzielny Gminny Zakfad Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,43-385 Jasienica 845

Jasienica, 13.09.2019r.

INFORMACIA

Dotyczy zamdwienia publicznego na: ,Dostawe aparatu rentgenowskiego wraz z adaptacja pomieszczer
pracowni RTG”

Dziatajagc zgodnie na podstawie art. 38 wust. 1,2 ustawy Prawo zaméwien publicznych
Dz. U.z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje, ze Zamawiajacy udziela wyjaénier SIWZ:

Pytanie nr 1:
W czgsci Il dot. generatora, w punkcie nr 8, Zamawiajgcy wymaga by zakres pradowy zawierat sie w zakresie 10 - 800

mA,

Prosimy o dopuszczenie rozwigzanio, w ktorym wielkosc ta zawiera sie w przedziale 10 - 630 mA.

UZASADNIENIE: Nieznaczna réznica zakresu prgdowego na poziomie 170 mA z tatwoscia moze byé skompensowana
innymi parametrami. We wspbétczesnej diagnostyce obrazowej (RTG) i przy wspotczesnych detektorach, nie ma
potrzeby stosowania tak wysokich wartoici prgdéw. Sztywne trzymanie sle tego parametru jest zabiegiem
marketingowym majgcym na celu wyeliminowanie konkurencyjnych rozwigzan.

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane parametrow aparatu rentgenowskiego w powyiszym zakresie.
Istnieje spora grupa generatoréw spetniajgcych zatozone przez nas parametry.

Pytanie nr 2:

W czescilli dot. lampy RTG i kolimatora, w punkcie nr 12 Zamawigjqey wymaga by istniata mozliwose wysuwania lampy
w Osi poziomej w zakresie +12 cm.

Czy Zamawigjgcy dopusci aparat bez tej funkcjonalnosci?

UZASADNIENIE: Funkcjonalnose ta mozna zastgpic tzw. plywajacym blatem stotu w duzo wiekszym zakresie. Po co wiec
powielac te wiasciwosc? Zwigksza to koszty zakupu i eliminuje konkurencyjne rozwigzania.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang parametréw aparatu rentgenowskiego w powyiszym zakresie.
Zatozona przez Zamawiajacego funkcjonalno$¢ aparatu rentgenowskiego jest niezbedna.

Pytanie nr 3:
W czgsci IX dot. inne, w punkcie nr 2 Zomawiajgey wymaga by dostepnosé czesc zamiennych w okresie od momentu
uruchomienia aparatu wynosita co ngjmnigj 10 1at.
Prosimy © zmiang brzmienia tego punkiu na: . dostepno$é czescl zamiennych w okresie od momentu uruchomienia
aparatu wynosita co ngimniej 5 lat”.
OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang wymogoéw w powyzszym zakresie. Co najmniej 10-letni okres
zabezpieczenia czgsci zamiennych jest przez nas parametrem oczekiwanym. Pomimo starzenia sie aparatu
w sensie technologicznym Zamawiajacy obecnie nie przewiduje jego wymiany w cyklu 5-letnim.



SGZOZ/ZP.1.2019 Zamawiajgcy: Samodzielny Gminny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,43-385 Jasienica 845

Pytanie nr 4:
W czeici IX dot. inne. w punkcie nr 3 Zamawigjgcy wymaga by czas przystgpienia serwisu do naprawy w okresie

gwarancyjnym w przypadku wystgpienia awarii unieruchamiajqcej dziatanie aparatu RTG byt < 24 godziny.

Prosimy © zmiane brzmienia tego punkfu na: .czas przystgpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w
przypadku wystgpienia awarii unieruchamigjgeej dzialanie aparatu RTG byi < 48 godzin.”

UZASADNIENIE: Przystgpienie do naprawy w przeciggu 24 godzin w wielu przypadkach jest niereaine poniewaz
pracownicy serwisu mogg byC zajeci naprawami w innych miejscach. Zatrudnienie wigkszej ich ilodci prowadzitoby
niechybnie do zwigkszenia kosztdw ustug serwisowych, co odbitoby sig na Zamawiajgeym w przysztosci.

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang wymogow w powyiszym zakresie. Pracujac na terenie gminy
wiejskiej, gdzie jestesmy jedynym wykonawcg tego typu ustug, oczekujemy szybkiej naprawy urzadzenia.




